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На медицинское изделие
Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе 
для больных детским церебральным параличом (ДЦП) торговой марки 
"Мега-Оптим"® по ТУ 32.50.22-004-18953835-2019
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t ■
Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 5 листах

приказом Росздравнадзора от 12 мая 2021 года № 4085

Руководитель Федеральной службы 
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На медицинское изделие
Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в зом числе 
для больных детским церебральным параличом (ДЦП) торговой марки
"Мега-Оптим"® по ТУ 32.50.22-004-18953835-2019. варианты исполнения;
1. Мега-1000, в составе:
1.1. Рама в сборе с узлами колес:
- рама М-1000 - 1 шт.;
- узел колеса W-1000 - 4 шт.
1.2. Навесное оборудование, в составе:
- рукоятка универсальная (для сопровождающего лица) H-002-SML - 2 шт.;
- фиксатор таза мягкий FX-001-S - 1 шт.;
- опора подлокотная S-003-S - 2 шт.;
- фиксатор грудной клетки мягкий FX-004-S -1  шт.;
- фиксатор бедер FX-005-S - 2 шт.;
- фиксатор голеностопа FX-006-S - 2 шт.;
- эксплуатационная документация - 1 шт.
2. Мега-1001, в составе:
2.1. Рама в сборе с узлами колес:
- рама М-1000 - 1 шт.;
- узел колеса W-1000 - 4 шт.
2.2. Навесное оборудование, в составе:
- рукоятка универсальная (для сопровождающего лица) H-002-SML - 2 шт.;
- фиксатор таза мягкий FX-001-S - 1 шт.;
- опора подлокотная S-003-S - 2 шт.;
- фиксатор грудной клетки мягкий FX-004-S -1  шт.;
- фиксатор бедер FX-005-S - 2 шт.;
- фиксатор голеностопа FX-006-S - 2 шт.;
- кольцо для рук R-008-SML - 2 шт.:
- эксплуатационная документация -1  шт.
3. Мега-1002, в составе:
3.1. Рама в сборе с узлами колес:
- рама М-1000 - 1 шт.;
- узел колеса W-1000 - 4 шт.
3.2. Навесное оборудование, в составе:
- рукоятка универсальная (для сопровождающего лица) H-002-SML - 2 шт.;
- фиксатор таза мягкий FX-001-S - 1 шт.;
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения ^  А.В. Самойж
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-  опора подлокотная S-003-S - 2 шт.;
- фиксатор грудной оетки мягкий FX-004-S - 1 шт.;
- фиксатор бедер FX-005-S - 2 шт.;
- фиксатор голеностопа FX‘006-S - 2 шт.;
- столик универсальный T-007-SML - 1 шт.;
- эксплуатационная документация -1  шт.
4. Мега-1003, в составе:
4.1. Рама в сборе с узлами колес:
- рама М-1000 - 1 шт.;
- узел колеса W-1000 - 4 шт.
4.2. Навесное оборудование, в составе;
- рукоятка универсальная (для сопровождающего лица) H-002-SML - 2 шт.;
- фиксатор таза мягкий FX-001-S - 1 шт.;
- опора подлокотная S-003-S - 2 шт.;
- фиксатор грудной клетки .мягкий FX-004-S - 1 шт.;
- фиксатор бедер FX-005-S - 2 шт.;
- фиксатор голеностопа FX-006-S - 2 шт.;
- кольцо для рук R-008-SML - 2 шт.;
- столик универсальный T-007-SML -1 шт.;
- эксплуатационная документация - 1 шт.
5. Мега-2000, в составе:
5.1. Рама в сборе с узлами колес:
- рама М-2000 - 1 шт.;
- узел колеса W-1000 - 4 шт.
5.2. Навесное оборудование, в составе:
- рукоятка универсальная (для сопровождающего лица) H-002-SML - 2 шт.;
- фиксатор таза мягкий FX-001-ML -1  шт.;
- опора подлокотная S-003-ML - 2 шт.;
- фиксатор грудной клетки мягкий FX-004-M - 1 шт.;
- фиксатор бедер FX-005-M - 2 шт.;
- фиксатор голеностопа FX-006-M - 2 шт.;
- эксплуатационная документация -1 шт.
6. Мега-2001, в составе:
6.1. Рама в сборе с узлами колес:
- рама М-2000 - 1 шт.;
- узел колеса W-I000 - 4 шт.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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6.2. Навесное оборудование, в составе:
' рукоятка универсальная (для сопровождающего лица) H-002-SML - 2 шт.;
- фиксатор таза мягкий FX-001-ML -1  шт.;
- опора подлокотная S-003-ML - 2 шт.;
- фиксатор грудной клетки мягкий FX-004-M - 1 шт.;
- фиксатор бедер FX-005-M - 2 шт.;
- фиксатор голеностопа FX-006-M - 2 шт.;
- кольцо для рук R-008-SML - 2 шт.;
- эксплуатационная документация -1 шт.
7. Мега-2002, в составе:
7.1. Рама в сборе с узлами колес:
- рама М-2000 - 1 шт.;
- узел колеса W-1000 - 4 шт.
7.2. Навесное оборудование, в составе:
- рукоятка универсальная (для сопровождающего лица) H-002-SML - 2 шт.;
- фиксатор таза мягкий FX-001-ML - 1 шт.;
- опора подлокотная S-003-ML - 2 шт.;
- фиксатор грудной клетки мягкий FX-004-M -1  шт.;
- фиксатор бедер FX-005-M - 2 шт.;
- фиксатор голеностопа FX-006-M - 2 шт.;
- столик универсальный T-007-SML - 1 шт.;
- эксплуатационная документация - 1 шт.
8. Мега-2003, в составе:
8.1. Рама в сборе с узлами колес:
- рама М-2000 - I шт.;
- узел колеса W-1000 - 4 шт.
8.2. Навесное оборудование, в составе:
- рукоятка универсальная (для сопровождающего лица) H-002-SML - 2 шт.;
- фиксатор таза мягкий FX-001-ML - 1 шт.;
- опора подлокотная S-003-ML - 2 шт.;
- фиксатор грудной клетки мягкий FX-004-M - 1 шт.;
- фиксатор бедер FX-005-M - 2 шт.;
- фиксатор голеностопа FX-006-M - 2 шт.;
- кольцо для рук R-008-SML - 2 шт.;
- столик универсальный T-007-SML - 1 шт.;
- эксплуатационная документация - 1 шт.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова
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9. Мега-3000, в составе:
9.1. Рама в сборе с узлами колес:
- рама М-3000 - 1 шт.;
- узел колеса W-1000 - 4 шт.
9.2. Навесное оборудование, в составе:
- рукоятка универсальная (для сопровождающего лица) H-002-SML - 2 шт.;
- фиксатор таза мягкий FX-001-ML - 1 шт.;
- опора подлокотная S-003-ML - 2 шт.;
- фиксатор грудной клетки мягкий FX-004-L - 1 шт.;
- фиксатор бедер FX-005-L - 2 шт.;
- фиксатор голеностопа FX-006-L - 2 шт.;
- эксплуатационная документация -1  шт.
10. Мега-3001, в составе:
10.1. Рама в сборе с узлами колес:
- рама М-3000 - 1 шт.;
- узел колеса W -I000 - 4 шт.
10.2. Навесное оборудование, в составе:
- рукоятка универсальная (для сопровождающего лица) H-002-SML - 2 шт.;
- фиксатор таза мягкий FX-001-ML -1  шт.;
- опора подлокотная S-003-ML - 2 шт.;
- фиксатор грудной клетки мягкий FX-004-L - 1 шт.;
- фиксатор бедер FX-005-L - 2 шт.;
- фиксатор голеностопа FX-006-L - 2 шт.;
- кольцо для рук R-008-SML - 2 шт.;
- эксплуатационная документация -1  шт.
11. Мега-3002. в составе:
11.1. Рама в сборе с узлами колес:
- рама М-3000 - 1 шт.;
- узел колеса W-1000 - 4 шт.
11.2. Навесное оборудование, в составе:
■ рукоятка универсальная (для сопровождающего лица) H -0 0 2 -S M L 2 шт.;
- фиксатор таза мягкий FX-001-ML -1 шт.; :
- опора подлокотная S-003-ML - 2 шт.; Г
- фиксатор грудной клетки мягкий FX-004-L -1  шт.;
- фиксатор бедер FX-005-L - 2 шт.;
- фиксатор голеностопа FX-006-L - 2 шт.;
Руководитель Ф едеральной службы ^  0
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- столик универсальный T-007-SM L-1 шт.;
- эксплуатационная документация -1 шт.
12. Мега-3003, в составе:
12.1. Рама в сборе с узлами колес:
- рама М-3000 - 1 шт.;
- узел колеса W-1000 - 4 шт.
12.2. Навесное оборудование, в составе:
- рукоятка универсальная (для сопровождающего лица) H-002-SML - 2 шт.;
- фиксатор таза мягкий FX-001-ML - 1 шт.;
- опора подлокотная S-003-ML - 2 шт.;
- фиксатор грудной клетки мягкий FX-004-L -1  шт.;
• фиксатор бедер FX-005-L - 2 шт.;
- фиксатор голеностопа FX- 006-L - 2 шт.;
- кольцо для рук R-008-SML - 2 шт.;
- столик универсальный T-007-SML - 1 шт.;
- эксплуатационная документация -1  шт.
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